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A BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

This booklet is designed to assist in using this product. It is not a reference to surgical techniques.

This device was designed, tested and manufactured for single patient use only. Reuse or repracessing of this device may lead to its failure and
subsequent patient injury. Reprocessing andyor resterilization of this device may create the risk of contamination and patient infection. Do not reuse,
reprocess or resterilize this device

DESCRIPTION

The APPOSE™ ULC single use skin stapler dispenses one staple each time the instrument trigger is activated. The staples first penetrate the skin and are
then formed, holding the tissue together.

INDICATIONS

The APPOSE™ ULC single use skin stapler can be used for the closure of skin in a wide variety of surgical procedures.

CONTRAINDICATIONS

1. Staples can be applied directly over bone or viscera; however, during application there must be a distance of not less than 6.5 mm from the surface
of the skin to the underlying bone, vessel, or viscera. When using the regular skin staple, the distance required can be slightly less, but at least 4.5 mm.
I these distances cannot be obtained by lifting the skin prior to application, use of the skin stapler is contraindicated.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

1.The APPOSE™ ULC single use skin stapler is provided STERILE and s intended for use in a SINGLE procedure only. DISCARD AFTER USE. DO NOT RESTERILIZE.

@D SCHEMATICVIEW

A) HANDLE

B) TRIGGER

@ INSTRUCTIONS FOR USE

1. For skin closure, approximate the skin edges in an everted fashion with the use of toothed forceps or a tissue approximating device. Skin may also be
approximated by applying traction to both ends of incision. Make certain edges are everted.

2.The instrument nose is placed gently on the approximated tissue with the directional arrow in the middle of the incision.
3. Squeeze the trigger completely and release. Failure to completely squeeze the trigger may result in incomplete staple formation and insufficient
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wound approximation. Repeat this procedure, taking care to space the staples evenly, until the incision is completely closed; any malformed staples
should be removed and replaced with a new staple.

@ STAPLE SPECIFICATIONS

() STAPLE SIZE

D) APPROXIMATE CLOSURE

£) STAPLE DIAMETER

F) REGULAR

G)WIDE

STORE AT ROOM TEMPERATURE. AVOID PROLONGED EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES.

DO NOT EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 130°F (54°C).

FRANGAISS

AGRAFEUSE CUTANEE A USAGE UNIQUE AVEC LIBERATION AUTOMATIQUE

A AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CIDESSOUS.

IMPORTANT!

Cette brochure est destinée & faciliter 'utilisation de ce produit. Elle ne constitue pas une référence en matiére de techniques chirurgicales.

Ce dispositif a été conqu, testé et fabriqué pour un usage chez un seul patient. Sa réutilisation ou son retraitement peut provoquer un
dysfonctionnement et des blessures chez le patient. Son retraitement et/ou sa restérilisation peuvent entrainer un risque de contamination et
dinfection du patient. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser ce dispositif.

DESCRIPTION

L'agrafeuse cutanée a usage unique APPOSE™ ULC délivre une agrafe a chaque activation du déclencheur de I'instrument. Les agrafes pénétrent dans la
peau puis sont formées, permettant ainsi de maintenir les tissus rapprochés.

INDICATIONS

L'agrafeuse cutanée a usage unique APPOSE™ ULC peut étre utilisée dans un grand nombre d'interventions chirurgicales pour la fermeture cutanée.
CONTRE-INDICATIONS

1. Les agrafes peuvent étre appliquées directement au-dessus d'un os ou d'un viscére ; toutefois, au cours de I'application, une distance minimale de
6,5 mm doit tre respectée entre la surface cutanée et['os, le vaisseau ou le viscére sous-jacent. Lorsque des agrafes cutanées de taille normale sont
utilisées, la distance requise peut étre [égerement moindre, mais de 4,5 mm au minimum. Si ces distances ne peuvent étre obtenues en soulevant la
peau avant application, |'utilisation de I'agrafeuse cutanée est alors contre-indiquée.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS

1. L'agrafeuse cutanée & usage unique APPOSE™ ULC est livrée STERILE et est prévue pour UNE SEULE intervention. JETER APRES UTILISATION. NE PAS
RESTERILISER.

@D SCHEMA

A) POIGNEE

B) DECLENCHEUR

@& MODE DEMPLOI

1. Pour la fermeture cutanée, rapprocher les berges de la plaie tout en les retournant vers I'extérieur a Iaide de pinces dentées ou d'un instrument de
rapprochement tissulaire. Les tissus peuvent également étre rapprochés en appliquant une traction aux deux extrémités de 'incision. Bien sassurer que
les berges sont retournées vers I'extérieur.

2. Positionner avec précaution la téte de lnstrument sur les tissus rapprochés, la fleche directionnelle placée au centre de I'incision.

3. Comprimer au maximum le déclencheur et relacher. Une compression incomplete de la poignée risque de ne pas former completement I'agrafe
et de ne pas rapprocher suffisamment les berges de la plaie. Renouveler cette procédure en prenant soin d'espacer les agrafes de maniére réguliére
Jusqua fermeture compléte de I'incision ; toute agrafe mal formée doit étre retirée et remplacée par une nouvelle.

@ SPECIFICATIONS DES AGRAFES

() TAILLE D'AGRAFE F) NORMALE
D) FERMETURE APPROXIMATIVE G) LARGE
£) DIAMETRE DE LAGRAFE

CONSERVER A TEMPERATURE AMBIANTE. EVITER TOUTE EXPOSITION PROLONGEE A DES TEMPERATURES ELEVEES.

F | NEPAS EXPOSER A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 54° C.

Box size: 4.27 x 9.06
Overall size: 16 x 14
Foldsto:4x 7

NDEUTSCH

EINMAL-HAUTKLAMMERINSTRUMENT MIT AUTOMATISCHER FREISETZUNG

A VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS BITTE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFALTIG DURCHLESEN.

WICHTIG!
Diese Broschiire st als Hilfsmittel bei der Verwendung dieses Produkts vorgesehen. Sie st nicht als Referenz fiir chirurgische Techniken gedacht.

Diese Vorrichtung wurde ausschlieBlich im Hinblick auf ihre Verwendung fir einen einzigen Patienten konzipiert, gepriift und hergestellt. Eine
Wiederverwendung oder emneute Aufbereitung dieser Vorrichtung kann zu deren Versagen und damit zur Schdigung des Patienten fiihren. Das Aufbereiten
und/oder erneute Sterilisieren dieser Vorrichtung kann ein Kontaminations- und Infektionsrisiko fiir den Patienten bedeuten. Diese Vorrichtung nicht wieder
verwenden, aufbereiten oder erneut sterilisieren.

BESCHREIBUNG
Das APPOSE™ ULC-Einmal-Hautklammerinstrument gibt bei jeder Betétigung des Ausldsers eine Klammer ab. Die Klammern durchdringen zundchst die Haut
und werden dann so geformt, dass sie das Gewebe zusammenhalten

INDIKATIONEN
Das APPOSE™ ULC-Einmal-Hautklammerinstrument kann zum SchlieBen der Haut bei einem breiten Spektrum chirurgischer Verfahren verwendet werden.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Die Anbringung von Klammern tiber Knochen oder inneren Organen ist generell mglich, jedoch muss bei der Platzierung ein Abstand von mindestens 6,5
mm zwischen der Hautoberfléche und dem darunterliegenden Knochen, Gefa oder inneren Organ gegeben sein. Bei Verwendung der normalen Hautklammern
kann der erforderliche Abstand etwas geringer sein, muss jedoch mindestens 4,5 mm betragen. Falls sich diese Abstande nicht durch Anheben der Haut vor der
Anwendung erzielen lassen, ist der Einsatz des Hautklammerinstruments kontraindiziert.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Das APPOSE™ ULC-Finmal-Hautklammerinstrument wird STERIL geliefert und ist lediglich zur Verwendung bei einem EINZIGEN Verfahren vorgesehen. NACH
GEBRAUCH ENTSORGEN. NICHT ERNEUT STERILISIEREN.

@D SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

A) GRIFF

B) AUSLOSER

@ GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Zum VerschlieBen der Haut die Hautrander mit Hilfe einer gezahnten Zange oder einer Gewebeadaptierungsvorrichtung aufstiilpen. Die Haut kann auch durch
Ausiibung von Zugkraft an beiden Inzisionsenden adaptiert werden.Sicherstellen, dass die Rander aufgestilpt sind.

2. Die Instrumentenspitze behutsam auf dem adaptierten Gewebe platzieren, so dass der Richtungspfeil in der Inzisionsmitte sitzt.

3. Den Ausldser vollstandig driicken und wieder freigeben. Wird der Auslser nicht vollsténdig gedriickt, kann dies zu unvollstandiger Klammerformung und
unzureichender Wundadaption fiihren. Dieses Vorgehen so lange wiederholen, bis die Inzision vollstandig verschlossen ist (auf gleichmaBigen Abstand der
Klammern achten). Schlecht geformte Klammern sollten entfernt und durch eine neue Klammer ersetzt werden.

@& KLAMMER-SPEZIFIKATIONEN

O KLAMMERGROSSE

D) UNGEFAHRER SCHLUSS

£) KLAMMERDURCHMESSER

F) NORMAL

) BREIT

BEI ZIMMERTEMPERATUR AUFBEWAHREN.
NICHT UBER LANGERE ZEIT HINWEG ERHOHTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.

NICHT TEMPERATUREN UBER 54 °C AUSSETZEN.

TALIANO 2

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO CON RILASCIO AUTOMATICO

A PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI INFORMAZIONI.

IMPORTANTE!
II presente opuscolo ha lo scopo di rendere piti semplice I'utilizzo di questo strumento, non & pertanto da intendersi come materiale di consultazione per
I'esecuzione di tecniche chirurgiche.

Questo dispositivo € stato progettato, testato e fabbricato per |'utilizzo esclusivo su un solo paziente. L'utilizzo e i trattamenti ripetuti possono danneggiare
il dispositivo e determinare lesioni al paziente. Trattamenti ripetuti e/o risterilizzazioni del dispositivo possono determinare il rischio di contaminazione e di
infezione a carico del paziente. Non riutilizzare, trattare ripetutamente o risterilizzare questo strumento.

DESCRIZIONE

La suturatrice cutanea monouso APPOSE™ ULC applica un punto metallico ogni volta che il grilletto dello strumento viene attivato. | punti metallici penetrano
nella pelle, quindi vengono formati, tenendo il tessuto unito.

INDICAZIONI

La suturatrice cutanea monouso APPOSE™ ULC pud essere utilizzata per la sutura della cute in un'ampia gamma di procedure chirurgiche.

CONTROINDICAZIONI

1. I punti possono essere applicati direttamente sopra le ossa o gli organi; comunque, in fase di applicazione deve esserci una distanza non inferiore a 6,5 mm
dalla superficie della cute allosso, vaso o organo sottostante. Quando si utilizza la suturatrice cutanea standard, la distanza necessaria pud essere lievemente
inferiore, ma deve essere di almeno 4,5 mm. Se non & possibile ottenere queste distanze tirando la cute prima dell'applicazione, si sconsiglia I'uso di questo
strumento.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

1. La suturatrice cutanea monouso APPOSE™ ULC & fornita STERILE ed ¢ utilizzabile per una SINGOLA procedura. ELIMINARE DOPO L'USO. NON RISTERILIZZARE.
@D DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

A) IMPUGNATURA

B) GRILLETTO

@ ISTRUZIONI PER LUSO

1. Perla sutura della cute, awvicinare i lembi cutanei rovesciandoli con I'aiuto di un forcipe dentato o di un dispositivo per 'avvicinamento dei tessuti. Inoltre la
Cute puo essere approssimata effettuando una trazione su entrambi i lembi dellincisione. Accertarsi che le estremita siano rovesciate.

2. La punta dello strumento & posizionata con cautela sul tessuto avvicinato, tenendo la freccia direzionale al centro dellincisione.

3. Stringere completamente a leva a scatto e rilasciarla. In caso contrario & possibile che la formazione di punti risulti incompleta e la chiusura della ferita
insufficiente. Ripetere questa procedura, facendo attenzione che i punti siano applicati alla stessa distanza, in modo da richiudere completamente lincisione; i
punti formati in modo inadeguato devono essere rimossi e sostituiti.

@D CARATTERISTICHE DEI PUNTI METALLICI

() MISURA DEL PUNTO METALLICO

D) CHIUSURA APPROSSIMATIVA

£) DIAMETRO DEL PUNTO METALLICO

F) NORMALE

G) GRANDE

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE.
EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A TEMPERATURE ELEVATE.

NON ESPORRE A TEMPERATURE SUPERIORI A 54 °C (130 °F).

pEsPAfioLg

GRAPADORA DE PIEL DE UN SOLO USO CON LIBERADOR AUTOMATICO

A ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACION.

IMPORTANTE
Este folleto estd disefiado con el fin de asistirle en el empleo de este producto. No se trata de un documento de referencia sobre técnicas quirdrgicas.

El dispositivo se ha disefiado, comprobado y fabricado para utilizarse en un solo paciente. La reutilizacién o reprocesamiento de este dispositivo podria conducir
asufalloy lasubsiguiente lesidn del paciente. El reprocesamiento y/o esterilizacion de este dispositivo podria crear un riesgo de contaminacidn e infeccion del
paciente. No vuelva a utilizar, procesar ni esterilizar este dispositivo.

DESCRIPCION
La grapadora de piel de un solo uso APPOSE™ ULC expende una grapa cada vez que se activa el gatillo del instrumento. Las grapas primero penetran la piel y
luego se forman, manteniendo unido de esa manera el tejido.

INDICACIONES
La grapadora de piel de un solo uso APPOSE™ ULC se puede usar para cerrar la piel en una amplia variedad de intervenciones quirdirgicas.

CONTRAINDICACIONES

1. Las grapas se pueden aplicar directamente sobre hueso o viscera; sin embargo, durante la aplicacin debe haber una distancia minima de 6,5 mm entre la
superficie de la piel y el hueso, vaso o viscera subyacente. Cuando se utiliza la grapa epidérmica normal, la distancia requerida puede ser un poco menos, pero
como minimo 4,5 mm. Si no se pueden lograr esas distancias levantando el tejido antes de la aplicacion, estd contraindicado el uso de la grapadora epidérmica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1. La grapadora APPOSE™ ULC se proporciona ESTERILIZADA y estd prevista para ser usada en UNA SOLA intervencién. DESECHAR DESPUES DE UTILIZAR. NO
REESTERILIZAR.

@D ESQUEMA

A) MANGO

B) GATILLO

@& MODO DE EMPLEO

1. Para el cierre epidérmico, aproxime los bordes de la piel de manera evertida, valiéndose de pinzas o un instrumento para aproximar tejido. La piel también se
puede aproximar aplicando traccion a ambos extremos de la incisin. Veerifique que los bordes estén evertidos.

2.La punta del instrumento se coloca suavemente sobre el tejido aproximado, con la flecha de localizacion en medio de la incision

3. Apriete el gatillo completamente y suéltelo. Si no aprieta el gatillo completamente las grapas podrian no formarse correctamente y los tejidos no quedarian
correctamente aproximados. Repita el procedimiento, teniendo cuidado de poner las grapas a intervalos requlares, hasta que la incisi6n esté cerrada. Toda grapa
mal formada se deberd quitar y poner otra en su lugar.

@D ESPECIFICACIONES DE LAS GRAPAS

() TAMANO DE LA GRAPA

D) CIERRE APROXIMADO

D) DIAMETRO DE LA GRAPA

F) REGULAR

G) ANCHA

ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE.
EVITAR LA EXPOSICION PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

NO EXPONER A TEMPERATURAS SUPERIORES A 54 °C.

CORTUCUES

GRAMPEADOR CUTANEO DE USO UNICO COM LIBERACAO AUTOMATICA

A ANTES DE USAR 0 PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMACOES A SEGUIR.

IMPORTANTE!
Este folheto destina-se a auxilid-lo no uso do produto. Ele ndo é fonte de consulta para técnicas cirtrgicas.

Este dispositivo foi projetado, testado e fabricado para uso em um dnico paciente. A reutilizagao ou o reprocessamento deste dispositivo pode gerar falhas
e lesdes subseqientes no paciente. O reprocessamento e/ou reesterilizagao deste dispositivo pode criar riscos de contaminagdo e infeccdo no paciente. Nao
reutilize, reprocesse ou reesterilize este dispositivo.

DESCRICAO
0 grampeador cutaneo de uso tnico APPOSE™ ULC libera um grampo a cada ativagdo do gatilho do instrumento. Os grampos primeiro penetram na pele e
depois sdo moldados, unindo, dessa forma, os tecidos.

INDICACOES
0 grampeador cutaneo de uso tinico APPOSE™ ULC pode ser usado para fechamento cutaneo em vdrios procedimentos cirdrgicos.

CONTRA-INDICACOES

1. 0s grampos podem ser aplicados diretamente sobre 0 0ss0 ou as visceras, mas durante a aplicagao deve ser mantida uma distancia nao inferior a 6,5 mm
entre a superficie da pele e 0 0550, vaso ou viscera subjacentes. Ao usar o grampo cutaneo reqular, a distancia necessdria pode ser um pouco menor, mas de pelo
menos 4,5 mm. Se essas distancias ndo puderem ser obtidas ao se levantar a pele antes da aplicagdo, 0 uso do grampeador cutaneo é contra-indicado.

ADVERTENCIAS E PRECAUCOES

1.0 grampeador cutaneo de uso tinico APPOSE™ ULC ¢ fornecido ESTERILIZADO e deve ser usado em apenas UM UNICO procedimento. DESCARTE APOS 0 USO.
NAQ REESTERILIZE.

@D VISA0 ESQUEMATICA

A) MANIPULADOR

B) GATILHO

@ INSTRUCOES PARA USO

1. Para o fechamento da pele, aproxime as bordas da pele de maneira revirada com o uso de pingas dentadas ou de um instrumento de aproximagdo de tecidos. A
pele também pode ser aproximada através da aplicagdo de tragdo em ambas as extremidades da incisao. Certifique-se de que as bordas estejam reviradas.

2.0 bico do instrumento é colocado delicadamente sobre o tecido aproximado com a seta direcional no meio da incisao.

3. Aperte completamente o gatilho e libere-o. Se o gatilho ndo for completamente pressionado, poderd ocorrer formagdo incompleta do grampo e aproximagdo
insuficiente do ferimento. Repita este procedimento, cuidando para espaar os grampos simetricamente até que a incisao esteja completamente fechada;
qualquer grampo mal formado deve ser removido e substituido por um novo grampo.

@ ESPECIFICACOES DO GRAMPO

() TAMANHO DO GRAMPO

D) FECHAMENTO APROXIMADO

£) DIAMETRO DO GRAMPO

F) REGULAR

) LARGO

MANTENHA EM TEMPERATURA AMBIENTE.
EVITE EXPOSICAO PROLONGADA A TEMPERATURAS ELEVADAS.

NAO EXPONHA A TEMPERATURAS ACIMA DE 54°C.

EDERLANDS

HUIDSTAPLER MET TERUGVERING VOOR EENMALIG GEBRUIK

A LEES DE VOLGENDE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT.

BELANGRUK!

Deze brochure dient als gebruiksaanwijzing voor dit product. Het is geen naslagwerk voor chirurgische technieken.

Ditinstrument is ontworpen, getest en gefabriceerd om te worden gebruikt op één patiént. Hergebruik of recyclering van dit instrument kan leiden tot
storing met eventueel patiéntletsel tot gevolg. Recyclering en/of opnieuw steriliseren van dit instrument kan risico op besmetting en patiéntinfectie
met zich meebrengen. Dit instrument niet hergebruiken, recycleren of opnieuw steriliseren.

BESCHRUVING

De APPOSE™ ULC huidstapler voor éénmalig gebruik brengt één krammetje aan telkens wanneer de trekker wordt ingedrukt. De krammen dringen
eerst door de huid en worden vervolgens gevormd, waardoor ze het weefsel bij elkaar houden.

INDICATIES

Het doel dat met de APPOSE™ ULC huidstapler voor éénmalig gebruik wordt beoogd, is de huid afsluiten bij uiteenlopende chirurgische procedures.
CONTRA-INDICATIES

1. Krammen kunnen rechtstreeks worden aangebracht boven bot of organen. Tijdens het aanbrengen moet er echter minstens 6,5 mm afstand zijn
tussen het oppervak van de huid en het onderliggend bot of de onderliggende vaten of organen. Wanneer de normale huidkram wordt gebruikt, kan
de afstand die vereist is iets kleiner zijn, maar nooit minder dan 4,5 mm. Indien deze afstand niet gerealiseerd kan worden door de huid op te lichten
voor het toepassen van de huidstapler, mag de stapler niet worden gebruikt.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

1. De APPOSE™ ULC huidstapler voor éénmalig gebruik wordt STERIEL geleverd en mag maar bij 1 procedure worden gebruikt. WEGGOOIEN NA
GEBRUIK. NIET OPNIEUW STERILISEREN.

@D SCHEMATISCH OVERZICHT
A) HANDGREEP
B) TREKKER

@D INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

1.Voor het sluiten van de huid brengt u de naar buiten geplooide huidranden bij elkaar met een getand pincet of een instrument om weefsels naar
elkaar toe te brengen. De huid mag ook bij elkaar worden gebracht door tractie uit te oefenen op beide uiteinden van de incisie. Zorg ervoor dat de
wondranden naar buiten zijn gekeerd. Zorg ervoor dat de randen naar buiten zijn omgeklapt.

2. De neus van het instrument wordt zachtjes ter hoogte van het bij elkaar gebrachte weefsel gebracht met de lokalisatiepijl ter hoogte van het
midden van de incisie.

3. Knijp de trekker volledig in en laat deze los. Als u de trekker niet volledig inknijpt, kan het gebeuren dat de krammen onvolledig worden gevormd.
Dit kan leiden tot onvoldoende approximatie van de huid. Herhaal deze procedure en zorg ervoor dat de krammetjes gelijkmatig geplaatst worden tot
de incisie volledig gesloten . Niet goed gevormde krammetjes dienen te worden verwijderd en vervangen te worden door nieuwe krammetjes.
o SPECIFICATIES KRAMMEN

() KRAMAFMETING

D) SLUITING (BIJ BENADERING)

£) KRAMDIAMETER

F) NORMAAL

() BREED

BEWAREN BIJ KAMERTEMPERATUUR.
VERMIJD LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN HOGE TEMPERATUREN.

F | NIETBLOOTSTELLEN AAN TEMPERATUREN BOVEN 54 °C(130°F).

<>

HUDSTAPLER FOR ENGANGSBRUK MED AUTOMATISK FRIGORING

A LS NEDANSTAENDE INFORMATION NOGA INNAN PRODUKTEN TAS | BRUK.

VIKTIGT!
Denna broschyr &r avsedd som végledning vid anvéndning av denna produkt. Den utgor inte en referens for kirurgiska metoder.

Detta instrument har konstruerats, testats och tillverkats endast for enpatientsbruk. Ateranvandning eller rengaring/sterilisering kan leda till att
instrumentet forstirs och att patienten skadas. Rengéring och/eller resterilisering kan skapa risk for kontaminering och patientinfektion. Ateranvéind,
rengor och resterilisera inte detta instrument.

BESKRIVNING
APPOSE™ ULC hudstapler for engangsbruk dispenserar en suturklammer varje gang instrumentets avtryckare aktiveras. Suturklamrarna penetrerar
forst huden och formas darefter sd att vavnaden hélls ihop.

INDIKATIONER
APPOSE™ ULC hudstapler for engangsbruk kan anvandas for slutning av huden vid en rad olika kirurgiska ingrepp.

KONTRAINDIKATIONER

1. Suturklamrarna kan anvandas direkt dver ben eller viscera; vid stapling méste dock avstandet mellan hudytan och underliggande ben, karl
eller viscera vara minst 6,5 mm. Om suturklamrar av standardtyp anvands fér avstandet vara nagot mindre, dock minst 4,5 mm. Anvandning av
hudstaplern & kontraindicerad om dessa avstand inte kan uppnds genom att huden lyfts fore stapling.

VARNINGAR OCH FORSIKTIGHETSATGARDER

1. APPOSE™ ULC hudstapler for engangsbruk levereras STERIL och & endast avsedd for anvandning vid et ENSTAKA ingrepp. KASTAS EFTER
ANVANDNING. FAR EJ RESTERILISERAS.

& DIAGRAM

A) HANDTAG

B) AVTRYCKARE

@ BRUKSANVISNING

1.Vid hudslutning ska hudkanterna adapteras sd att de everteras, med hjalp av en enkloig pincett eller annat instrument for vévnadsadaptation,
Huden kan dven adapteras genom att man drar i bada dndarna av incisionen. Se till att kanterna everteras.

2. Instrumentets spets placeras forsiktigt pa den adapterade vévnaden med orienteringspilen mitt over incisionen.

3. Klam ihop avtryckaren helt och slapp sedan. Om avtryckaren inte klams ihop fullstandigt kan det resultera i att suturklammern inte formas
ordentligt och i otillrécklig slutning av séret. Upprepa forfarandet och se till att suturklamrarna stts med jamna mellanrum, tills incisionen ar helt
sluten; alla missformade suturklamrar ska avlagsnas och ersdttas med nya suturklamrar.

@& KLAMMERSPECIFIKATIONER

() KLAMMERSTORLEK

D) FORMAD STORLEK

£) KLAMMERDIAMETER

F) STANDARD

() BRED

F@RVARAS VID RUMSTEMPERATUR.
FAR EJ UTSATTAS FOR HOGA TEMPERATURER UNDER LANGRE TID.

FAR EJ UTSATTAS FOR TEMPERATURER OVER 54 °C.

) DANSK g

ENGANGSHUDSTAPLER MED AUTOMATISK SLIP

A FOLGENDE ANVISNING SKAL LASES GRUNDIGT, INDEN PRODUKTET TAGES | BRUG.

VIGTIGT!
Dette hafte er en brugsanvisning til dette produkt. Det er ikke en anvisning i kirurgiske teknikker.

Denne anordning er kun udformet, afpravet og fremstillet til brug pd en enkelt patient. Genanvendelse eller rengaring/sterilisering af denne anordning
kan medfore, at den ikke virker korrekt, og at patienten dermed skades. Rengering og/eller gensterilisering af denne anordning kan medfare risiko for
kontaminering og patientinfektion. Denne anordning ma ikke genanvendes, rengores il genbrug eller steriliseres igen.

BESKRIVELSE
APPOSE™ ULC engangshudstapleren affyrer en clips, hver gang instrumentaftraekkeren aktiveres. Clipsene gdr farst igennem huden og formes derpd,
hvorved vavet holdes sammen.

INDIKATIONER
APPOSE™ ULC engangshudstapleren kan anvendes til lukning af hud ved en lang reekke forskellige kirurgiske procedurer.

KONTRAINDIKATIONER

1. Clips kan placeres direkte over knogler eller viscera, men ved placeringen skal der vere mindst 6,5 mm afstand fra hudoverfladen til underliggende
knogle, kar eller viscera. Denne afstand kan veere lidt mindre, ndr der anvendes hudclips af almindelig sterrelse, men mindst 4,5 mm. Hvis disse
afstande ikke kan holdes ved at lofte huden, inden clipsen placeres, er hudstaplerens brug kontraindikeret.

ADVARSLER 0G FORSIGTIGHEDSREGLER

1. APPOSE™ ULC engangshudstapleren leveres STERIL og er kun beregnet til anvendelse til en ENKELT procedure. SKAL KASSERES EFTER BRUG. MA
IKKE RESTERILISERES.

@D DIAGRAM

A) HANDTAG

B) AFTRAKKER

@ BRUGSANVISNING

1.Til hudlukning samles hudkanterne, idet de everteres, med kirurgisk pincet eller et andet instrument til samling af veev. Huden kan ogsd samles ved,
atder traekkes i begge ender af incisionen. Serg for, at kanterne everteres.

2. Instrumentspidsen anbringes forsigtigt pa det samlede vaev med sigtepilen midt i incisionen.

3. Klem héndtaget helt sammen, og slip det igen. Klemmes handtaget ikke helt sammen, kan det resultere i deforme clips og dermed utilstreekkelig
sdrsamling. Gentag denne procedure, idet det serges for, at clipsene placeres med jevne mellemrum, sdledes at incisionen bliver helt lukket; evt.
deforme clips skal fiernes og erstattes med nye clips.

@& CLIPSSPECIFIKATIONER

C) CLIPSSTORRELSE

D) OMTRENTLIG STORRELSE EFTER LUKNING

£) CLIPSDIAMETER

F) ALMINDELIG

) BRED

OPBEVARES VED STUETEMPERATUR.
MA IKKE UDS/TTES FOR HBJE TEMPERATURER | LANGERE TID.

MA IKKE UDS/TTES FOR TEMPERATURER OVER 54°C.

AUTOMAATTIVAPAUTTIMELLA VARUSTETTU KERTAKAYTTOINEN HAAVANITOJA

A SEURAAVAT OHJEET ON LUETTAVA HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KAYTTOA.

TARKEAA!
Tassd tuoteselosteessa on tuotteen kdyttdohjeet. Siind ei anneta kirurgisia menetelmid koskevia ohjeita.

Laite on tarkoitettu, testattu ja valmistettu potilaskohtaiseen kéyttoon. Laitteen uudelleenkayttd tai ~sterilointi voi johtaa toimintahairion ja
potilasvammaan. Laitteen puhdistaminen ja/tai steriloiminen uudelleen voi johtaa tartuntavaaraan ja potilasinfektioon. Laitetta ei saa kayttaa,
puhdistaa tai steriloida uudelleen.

KUVAUS
Kertakayttoinen APPOSE™ ULC -haavanitoja sijoittaa yhden hakasen aina kun instrumentin kahvat aktivoidaan. Hakanen tunkeutuu ensin ihon lapi ja
sulkeutuu sen jalkeen pitden kudoksen kiinni.

INDIKAATIOT
Kertakayttoista APPOSE™ ULC -haavanitojaa voidaan kdyttaa ihon sulkemiseen monissa eri tyyppisissa kirurgisissa toimenpiteissa.

KONTRAINDIKAATIOT

1. Hakanen voidaan kiinnittaa valittomadsti luun tai sisdelimen paalle, mutta sité kiinnitettéessa on ihon pinnan ja alla olevan luun, verisuonen tai
sisdelimen valisen etéisyyden oltava vahintaan 6,5 mm. Normaalia hakaskokoa kéytettdessa voi etdisyys olla jonkin verran pienempi, mutta vahintaan
4,5 mm. Jos nditd etdisyysvaatimuksia ei saavuteta nostamalla ihoa ennen hakasen kiinnittémistd, haavanitojan kéyttd on kontraindikoitu.

VAROITUKSET JA VAROTOIMET

1. Kertakayttdinen APPOSE™ ULC -haavanitoja toimitetaan STERIILINA ja se on tarkoitettu ainoastaan YHTEEN toimenpiteeseen. HAVITETTAVA
KAYTON JALKEEN. EI SAA STERILOIDA UUDELLEEN.

@ KAAVIOKUVA

A) KAHVA

B) LAUKAISIN

@ KAYTTOOHIEET

1. Haava suljetaan ahentémalla haavan reunoja toisiinsa ja kaantamalla niita ulospain hammastettujen pihtien tai kudoslahentimen avulla. Haavan
reunoja voidaan myds Iahentad kiristamalla haavaa molemmista paistd. Haavan reunojen on oltava kaannettynd ulospain.

2. Instrumentin kdrki sijoitetaan varovasti Idhennettévan kudoksen péalle niin, etta kohdistusnuoli on keskella haavaa.

3. Purista laukaisin kokonaan kiinni ja vapauta. Jos laukaisinta ei puristeta kokonaan kiinni, hakanen ei sulkeudu kunnolla eikd sulje haavan reunoja
riittavasti. Toimenpide toistetaan varmistaen, ett hakaset kiinnitetadn tasaisin vélein kunnes haava on kokonaan suljettu. Virheellisesti muodostuneet
hakaset poistetaan ja niiden tilalle kiinniteta&n uusi hakanen.

@D HAKASIA KOSKEVAT TIEDOT

() HAKASKOKO

D) SULKUKOKO

E) HAKASEN LAPIMITTA

F) NORMAALI

G) LEVEA

SAILYTETTAVA HUONEENLAMMOSSA.
VALTETTAVA PITKAAIKAISTA ALTISTUSTA KORKEILLE LAMPOTILOILLE.

EI SAA ALTISTAA YLI 54 °C:N LAMPOTILALLE.

<>

XYPPAMTIKO AEPMATOX MIAX XPHXZHX ME AYTOMATH AMEAEYOEPQXH

A NPIN XPHZIMONOIHZETE TO NIPOION, AIABAZTE OAEZ TIZ AKOAOYOEZ NAHPOOOPIEX.

IHMANTIKO!
Tomapdv guiddio éyel oxedlaoTet w¢ forBna katd T xprion Tou Tpoioviog autol. Aev amoTehel yeviKEC ATPIKEG 0ONYIEC Y1 XEIPOUPYIKES TEXVIKEC.

H ouokeur autr oyediaoTnke, GOKILAOTNKE Kal KaTaokeudoTnKe yia xprion o¢ éva pévov aoBev. H enavaypnatpomoinon ) enavenegepyacia tng ouokeuric autig
{mope( va odnyrAoe! o¢ aoToyia TG kai Tapenopievo Tpaupiationd Tou aoevolc. H enavenegepyaaia f/kat ) enavanooteipwon TG OUOKELIG aUTC evbéyeTal va
dnptoupynae! kivbuvo poduvang kat hoipwéng Tov aoBevouc. Mnv Te, enavenegepydleote fj enavamooTelpQVETE TN GUOKeUN auTH).
MEPITPAOH

To ouppariko dépyarog piac xpriong APPOSE™ ULC tomoBetei éva ouvdetripa Géppiatoc kabe gopd mou evepyoroteitat n aBr Tou opydvou. Ot suvdetpeq kat'
apynv dtelodbovv To déppa Kal 0TN ouvEXEld SaHOPRLYOVTaL, GUYKPATAVTAG KAl OTEPEWVOVTAC TOV (0T,

ENAEIZEIZ

To ouppariko dépyarog piac ypriong APPOSE™ ULC pmopei va xpnatpiomotnBei yia kheioto Tou Géppatog o¢ éva Hieyalo paapia XeipoupyiKwy diadikaotay.
ANTENAEIZEIZ

1. Ot ouvdetiipe pmopouv va egappoatobv kateuBeiav mave o 0oto f omhdyva. QoT600, Katd T Sidpkela TG EapHOYC MPEMEL va UMApKe! pa andataan oyt
HIKpOTEPN TWV 6,5 MM a6 Ty emgdvela Tou GépiaTog [éxpl To umokeipievo 00To, ayyeio 1 amdyva. Otav yprotHomoteite Tov Kavovikd auvdetrpa déppartog,

1 anarrouyievn anoataon Hmopei va eivat e\apac Hikpotepn, ald Toukdyiotov 4,5 mm. Av dev mopodv va emteuyBolv ol anooTAGEI QUTEC ONKWVOVTaG T0
Oéppampv TV e@appoyn, n xprian Tou cupparTikod Séppatog avtevdeikvutal

MPOEIAOMOIHZEIZ KAI MIPOOYAAZEIZ

1.To ouppantiké déppatoc piag xpriang APPOSE™ ULC napéyerar ANOZTEIPAMENO kat mpoopiletat yia xprion oe MIA pévo enépBaon. ANOPPIWTE METATH
XPHEH. MHN ENANATIOS TEIPONETE.

@D IXHMATIKH AMEIKONIZH
A) MBH

B) SKANAAAH

@) OLHIIEE XPHIHT

1. Tia keio1pio Tou Géppatog, mpooeyyioTe Ta akpa tou Séppatog yupiloviag To péoa mpog Ta £§w e T xprion oSoviwtrc Aaidag ) ouokevr mpooéyylong
1016, H mpooéyyian Tou dépyarog pmopei emiong va AdBet dpa pe Ty doknon é\éng kat ota o dkpa T Toprc. BeBaiwBeite ot éet yupioel 1o péoa mpoc Ta
£ oTa dkpa.

2.To poyyo6 Tou opydvou TomoBeteitar amahd oTov 10T ou £xel MpooeyYLOTel e To kateuBuvTikd Béog 0To éoov TG Toprg,

3. Méote Tehelwg T okavdadn kat agriote v eAedBepn. Av dev Katagépete va miéoeTe Teheitwg T akavdahn, pmopei va Adpel ywpa atelvi dlapopewan
GUVOETIPA KAl QVENapKiG pooéyylon Tou Tpavpatos. EnavahaBete T Sladikacia aut mpooéyovtag va TomoBeTeite Toug GUVOETAPES ¢ {0a SlaoTrpata, Péxpiva
Kheioet Teheiwg n Top. Zuvdetrpeg mou Sev éxouv SlapoppwBei kahd Ba mpémel va agaipovvtal kat va avtikabiotaval and véo ouvdeTpa.

@& NPOAIATPAQEE EYNAETHPON

) () METEGOX. ZYNAETHPA

D) (&) KAEIZIMO KATATHN NPOXEMTIZH

E) AIAMETPOZ 2YNAETHPA

F) (2T) KANONIKO

G) (Z) NAATY

OYNAZTE LE OEPMOKPAZ'IA AQMATI0Y.
ANOOYTETE THN MAPATETAMENH ‘EKOEZH ZE YWHAEL OEPMOKPAZ'IEL.

MHN AOHNETE TO IPOION EKTEOEIMENO ZE OEPMOKPAZIEL ANQ TON 130° F (54° C).

) POLSK g

JEDNORAZOWY STAPLER DO SKORY Z FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO ZWOLNIENIA

A PRZED ROZPOCZECIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC PONIZSZE INFORMACJE.

WAZNE!
Niniejsza broszura ma na celu utatwienie korzystania z wyzej wymienionego narzedzia. Nie stanowi ona Zrddfa informadji na temat technik chirurgicznych.

Niniejsze urzadzenie zostato zaprojektowane, przetestowane i wyp wylacznie do jednorazowego uzytku. Ponowne stosowanie lub przetwarzanie
niniejszego urzdzenia moze prowadzic do jego awarii i nastepczego urazu pacjenta. Ponowne przetwarzanie i / lub ponowne wyjatawianie niniejszego
urzadzenia moze stworzyc zagrozenie skazeniem i zakazeniem pacjenta. Nie wolno powtérnie przetwarzac, wyjatawiac ani uzywac niniejszego urzadzenia.

OPIS
Jednorazowy stapler APPOSE™ ULC umieszcza jedna klamre przy kazdym $cisnieciu raczek narzedzia. Zszywki najpierw penetrujg skore a nastepnie s3
formowane w taki sposob, zeby zespalac ze sobq tkanki.

WSKAZANIA
Jednorazowy stapler do skdry APPOSE™ ULC moze byc uzywany do zespalania skory w szerequ zabiegdw chirurgicznych.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Zszywki mozna nanosic bezposrednio nad koscmi lub narzgdami wewnetrznymi; jednakze w trakcie nanoszenia nalezy zachowac dystans co najmniej 6,5 mm
od powierzchni skdry do lezacej ponizej kosci, naczynia lub narzadu. Przy stosowaniu zszywek zwyktych (nie szerokich) odlegtos¢ ta moze by¢ nieco mniejsza,
jednak musi wynosi¢ co najmniej 4,5 mm. Jedli takiej odlegfosci nie mozna uzyskac przez uniesienie skdry, uzycie staplera jest niewskazane.

OSTRZEZENIA | SRODKI OSTROZNOSCI:

1 Jednoragowy stapler do sk(:)ry APPOSE™ ULC jest dostarczany w stanie JALOWYM i jest przeznaczony wyfacznie do uzycia przy JEDNYM zabiegu. PO UZYCIU
WYRZUCIC. NIEWYJALAWIAC PONOWNIE.

@D WIDOK SCHEMATYCZNY

A) RACZKA

B) SPUST

@ INSTRUKCIA STOSOWANIA

1. Do celéw zespalania skry nalezy przyblizy¢ wynicowane krawedzie skry przy pomocy zabkowanych leszczy lub urzadzenia przyblizajacego tkanki
Krawedzie skory mozna rwniez przyblizy¢ przez zastosowanie trakeji z obu stron naciecia. Nalezy upewnic sie, ze krawedzie zostaty wynicowane.

2. Nosek narzedzia umieszczany jest delikatnie na przyblizonych tkankach ze strzatka lokalizacyjna potozong w Srodku naciecia.

3. Pociggna spust do korica spust i nastgpnie go zwolnic. Niezupefne pociagniecie za spust moze spowodowac niepetne uformowanie zszywki i
niewystarczajace zamkniecie rany. Powtdrzy¢ te czynnos¢, zwracajac uwage na réwnomierne rozmieszczanie zszywek, do zupeinego zamknigcia naciecia;
usuna¢ wszelkie Zle uksztattowane zszywki i zastapic je nowymi.

@& PARAMETRY ZSZYWKI

) ROZMIAR KLAMRY

D) PRZYBLIZONE ZAMKNIECIE

£) SREDNICA KLAMRY

F) STANDARDOWE

) SZEROKIE

PRZECHOWYWAC W TEMPERATURZE POKOJOWEJ.
UNIKAC PRZEDLUZONEJ EKSPOZYCJI NA PODWYZSZONE TEMPERATURY.

NIE WOLNO WYSTAWIAC NA DZIALANIE TEMPERATUR WYZSZYCH NIZ 54°C.

) TORKIVE o

OTOMATIK ACMALI TEK KULLANIMLIK DERI ZIMBASI

A URNG KULLANMADAN ONCE, ASAGIDAKI BILGILERi DIKKATLICE OKUYUN.

ONEMLI!
Bu kitapgik, trtintin kullaniimasinda yardimcr olmak amaciyla tasarlanmistir. Cerrahi teknikler icin bir bagvuru kaynagr dedildir.

Bu arag, yalnizca bir hastada kullanilacak sekilde tasarlanmis, test edilmis ve Gretilmistir. Bu aracin tekrar kullaniimas! ya da tekrar islenmesi, diizgin
calismamasina ve bunun sonucunda hastanin yaralanmasina neden olabilir. Bu aracin tekrar islenmesi ve/veya tekrar sterilize edilmes, kirlenme ve hastada
enfeksiyon riskine neden olabilir. Bu araci tekrar kullanmayin, tekrar islemeyin ya da tekrar sterilize etmeyin.

TANIM
APPOSE™ ULC tek kullanimiik deri zimbast, aracin koluna her basildiginda bir zimba yerlestirir. Zimbalar dncelikle deriye girer, ardindan zimba sekli olusturarak
dokuyu bir arada tutar.

ENDIKASYONLARI
APPOSE™ ULC tek kullanimiik deri zimbast qok esitli cerrahi prosediirlerde derinin kapatilmasi amactyla kullanilabilir.

KONTRAENDIKASYONLAR

1. Zmbalar, dogrudan kemik, kanal ya da organin Gizerine uygulanabilir ancak uygulama sirasinda, deri yizeyiyle kemik, kanal ya da organ arasinda en az 6,5
mm'lik mesafe bulunmalidir. Normal deri zimbast kullanirken gerekli mesafe biraz daha az, ama en az 4,5 mm olabilir. Uygulamadan dnce deri kaldinlarak bu
mesafeler elde edilemiyorsa, deri zimbasinin kullanimi kontrendikedir.

UYARILAR VE ONLEMLER

1. APPOSE™ ULC tek kullanimlik deri zimbas1, STERIL halde saglanmaktadir ve yalnizca BIR prosediirde kullaniimalidir. KULLANDIKTAN SONRA ATIN. YENIDEN
STERILIZE ETMEYIN,

@D SEMATIK GORUNUM

A KoL

B) TETIK

@ KULLANMA TALIMATLARI

1. Deri kapatmalarinda, disli forseps ya da doku birlestirme araclar kullanarak derinin kenarlarin ici disariya bakacak sekilde birlestirin. Deri, kesigin her iki
kenarina gekme uygulanarak da birlestirilebilir. Kenarlarin iglerinin disartya doniik oldugundan emin olun.

2. Aracin burnu, yon oku, kesidin ortasina gelecek sekilde birlestirilmis dokuya yavagca yerlestirilr.

3. Tetidi sonuna kadar ekin ve birakin. Tetigin tamamen sikilmamasi, zimbanin tam seklini bulamamasina ve yaranin yeterince birlestirilememesine neden
olabilir. Yara tamamen kapanana kadar zimbalan esit araliklarla yerlestirmeye 6zen gostererek bu islemi tekrarlayin; bozuk sekillendirilmis zimbalar gikartilmalt
ve yerine yeni zimba takilmalidir.

@& ZIMBA OZELLIKLERI

() ZIMBA BOYUTU

D) YAKLASIK KAPATMA

£) ZIMBA CAPI

F) ORTA

) GENIS

ODA SICAKLIGINDA SAKLAYIN.
UZUN SURE YUKSEK SICAKLIKLARDA KALMASINA IZIN VERMEYIN.

130°FDAN (54°C) YUKSEK SICAKLIKLARA MARUZ BIRAKMAYIN.

PYCCKWUI A13blK

O[LIHOPA3OBbI KOXHbIV CTIMJIEP C ABTOPACKPBITUEM

MEPEA TEM KAK NPUCTYNUTD K UCMOJIb30BAHUI0 3TOr0 U3AENKA,
BHUMATENbHO NPOYUTAITE CNIEAYIOLLYI0 UHOOPMALIUIO.

BAXHO!

30T BYKAET CofepauT BCOMOraTENbHYI0 MHGOPMALIID N0 UCNOAb30BAHIKO AaHHOTO M3AenitA. OH He ABNAETCA CIPaBOUHBIM PYKOBOZCTBOM N0 TeXHiKe
BBINONHEHYA XUPYPrUYeCKIIX OnepaLyii.

310 yCTPOiACTBO pa3paloTaHo, MPOTECTUPOBAHO 1 MPOV3BE/EHO ANA UCTIONb30BAHIA NP PafoTe TONbKO C MM NaLveHToM. MoBTOPHOE MCMob30BaHMe
0bpaboTKa yCTpoifCTBa MOTYT NPUBECT K €r0 OTKa3y W, KaK CIeACTBHe, K TpasMe NaljueHTa. [1oBTopHas 06paboTka u/uni Crepunu3aLit yCTpoiictea MoryT
CTaTb NPUYHON MHOULMPOBAHIA NaLIMeHTa. YCTPOIICTBO He NOZNEXUT NOBTOPHOMY UC! obpabotke 1 CTey

OMUCAHUE

(0Hopa30oBblit KoxHbiii crannep APPOSE™ ULC ycTaHaBnuBaeT oAHy CkoBKy it Kaaoit aKTUBALMM CNYCKOBOTO MeXaHI3Ma UHCTpyMeHTa. (Hauana ckokw
NPOHIKAIOT B KOXKY, NOCNE Yero BLINOTHAETCA UX YOPMUPOBaHUE, U TakiM 00Pa30M KPas TKaHM COBAMHAIOTCA.

MOKA3AHKA

(0Hopa30oBblit KoxHbiii crannep APPOSE™ ULC MoxHO MCNONb30BaTb ANA COBAMHEHNA KOXM NPY MPOBEACHHI CaMbIX Pa3HbIX XUPYPrUUecKix npoLiesyp
NPOTUBOMOKA3AHNA

1. CKOBKM MOXHO yCTaHaBBATb HeMoCPeACTBEHHO HaA KOCTAMI UM BHYTPEHHIMI OPraHaM; AHKO MM NPOBELIeHIH MPOLieAYPb PaCCTORKYE OT KOXM A0
HIBKENeXalLiell KOCTH, Oprana Init Cocyaa AOMKHO ObiTb He MeHbLue 6,5 M. [Tpin ucnotb30BaHuY 0BbIYHOM CKOBKM ANA KM TpebyeMoe paccToAHMe MoXeT
6biTb HEMHOTO MeHbLUIM, HO OHO He JOMKHO 6biTb MeHblue 4,5 M. Eci Tpefyenoe paccToAHMe HeBO3MOXKHO 00eCneynTy, NPUNOAHIMAA KOy nepes|
NPOLIEAYPO¥t, MCNONB30BAHME CT3NNEPA ANA KOXM NPOTUBONOKA3AHO.

NPEAYNPEXAEHUA U MEPBI NPEAOCTOPOXXHOCTH

1. Crannep APPOSE™ ULC noctansetca 8 CTEPUTIBHOM Bige 1 npeaastayet Ans ucnonib3oBaua Tonbko 8 pamkax OHOW npoueaypst. I0CTE
JCNONb30BAHMA BLIBPOCKTH. MOBTOPHAA CTEPWITM3ALIMA SATIPELLIEHA.

@ CXEMA

A) PYKOATKA

B) CIYCKOBOV MEXAHM3M

@ VHCTPYKLMA N0 NPUMEHEHUIO

1. JInA CKpennewia Kpaes KOy HyXHO U BbIBEPHYTb U COMM3NTH C NOMOLLIbIO 3y64aToro NUKLIETa 1AW YCTOVCTBA ANA CONMKeHUA Tkawelt. Takxe Koxy
MOXHO CONU3UT, NOTAHYB 33 00a KOHLIA pa3pe3a. 00A3aTeNbHO BbIBEPHHTE KPaA KOXH.

2. Hocoan yacTb WHCTPYMEHTA 0CTOPOXHO NOMELLAETCA Ha (BEAEHHYIO TKaHD TaK, 410061 YKa3blBalollas HanpasfeHue CTPeska HaxoAmnach B cepesinHe
paspesa.

3. MonHocTbio CoxmuTe CﬂchOBOﬂ MEXaHu3M, a 3aTem oTnyCTuTe ero. Ecm (ﬂyCKOBOﬁ MEXaHN3M OKUMAETCA He NOHOCTBIO, 3TO MOXKET NPUBECTU K
HENONHOMY GOPMIUPOBAHHIO CKOBKM 1 HeAOCTaTOuHOMY CONMKeHMI0 Kpaes Pakbl. TOBTOPAVTE 3Ty NPOLIEAYPY, PABHOMEPHO YCTaHABAMBAA CKOOKH, 0 Tex
nop, N0Ka paspes He ﬁyﬂET 3aKPbIT NONHOCTbH; HENPABINbHO ((DODMMDOBBHHHE CKOOKI HEO@XOﬂMMO YAanuTb U 3aMEeHNTL HOBbIMM

@D XAPAKTEPUCTUKY CKOBOK

() PA3MEPbI CKOBOK

D) PACCTORHUE CBIVXERNA

£) MAMETP CKOBKN

F) OBbIUHAA

6) LWHPOKAA

XPAHUTD MPY KOMHATHO/ TEMMEPATYPE.
HE MO/ABEPTATb NIUTENbHOMY BO3/EACTBHI0 OBbILIEHHOW TEMMEPATYPbI.

F | HE NOABEPTATD BO3JEACTBUIO TEMNEPATYPbI BbILLE 54 °C.

EESKA REPUBLIKA,

JEDNORAZOVY KOZNI STAPLER S AUTOMATICKYM UVOLNENIM

A PRED POUZITIM PRODUKTU SI POZORNE PRECTETE NASLEDUJICI INFORMACE.

DULEZITE UPOZORNEN!

Ucelem této piirucky je usnadnit pouzivani produktu. Nemd slouZit jako pifrucka chirurgickyich technik.

Néistroj byl navrzen, otestovdn a vyroben pro pouZiti pouze u jednoho pacienta. Opakované pouzivani nebo opakované uvddéni ndstroje do
znovupouzitelného stavu méize vést k selhdnf jeho funkee a ndslednému poranéni pacienta. Opakované uvadéni tohoto néstroje do znovupouZitelného
stavu nebo jeho opakovand sterilizace mohou u pacienta zplisobit kontaminaci a infekci. Néstroj opakované nepouZivejte, neuvdéjte do
znovupouZitelného stavu ani nesterilizujte.

POPIS

Po kazdé aktivaci spoustéce jednordzového kozniho stapleru APPOSE™ ULC dojde k umisténi jedné svorky. Svorky nejprve proniknou kiiZi a poté seviou
tka.

INDIKACE

Jednordzovy kozni stapler APPOSE™ ULC Ize pouZit k uzavrenf fezii pfi rznjich chirurgickych zakrocich.

KONTRAINDIKACE

1. Svorky Ize aplikovat piimo pres kosti nebo vnitfnosti; je vak ddleZité, aby béhem aplikace byla mezi povrchem kiize a kosti, cévou nebo pislusnym
orgdnem vzddlenost minimdIné 6,5 mm. Pfi pouZiti normalni kozni svorky je poZadovand vzddlenost o néco mensf, ale ini nejméné 4,5 mm. Nelze-Ii
2vednutim tkané pfed aplikacf této vzdalenosti dosahnout, je pouZiti kozniho stapleru kontraindikovano.

VAROVANI A BEZPECNOSTNI OPATRENT

1. Jednorazovy kozni stapler APPOSE™ ULC se dodavé STERILNI a je urcen k pouZit pouze pro JEDEN zakrok. PO POUZITI ZLIKVIDUJTE.
NERESTERILIZUJTE

@D NAKRES

A) RUKOJET

B) SPOUSTEC

@& NAVOD K POUZITI

1. Cheete-lifez v kiizi uzaviit, priblizte k sobé evertované okraje kiize pomoci zoubkované pinzety nebo zafizenf pro priblizeni thané. Kizi lze pfiblizit
také soucasnym tahem za oba konce incize. Okraje kiize musi byt evertované.

2. Opatrné umistéte picku ndstroje na priblizenou tkdf tak, Ze smérova Sipka bude uprostied fezu.

3. Stisknéte spoustéc az nadoraz a poté jej uvolnéte. Pokud spousté¢ nestlacite az nadoraz, miize dojt k netiplnému vytvorenf svorky a
nedostatecnému priblizent okrajti incize. Postup opakujte, dokud fez tipiné neuzaviete (dodrzujte mezi stehy rovnomérnou vzdalenost); viechny
$patné vytvorené svorky vyjméte a nahradte novymi.

@D TECHNICKE UDAJE SVOREK

() VELIKOST SVORKY

D) UZAVRENI — PRIBLIZNE

£) PROMER SVORKY

F) NORMALNI

) SIROKA

SKLADUJTE PRI POKOJOVE TEPLOTE.
NEVYSTAVUJTE PO DELST DOBU ZVYSENYM TEPLOTAM.

130° F NEVYSTAVUJTE TEPLOTAM NAD 54 °C.

MAGYARORSZAG

EGYSZER HASZNALATOS BORTUZO GEP AUTOMATIKUS KIOLDASSAL

A ATERMEK HASZNALATA ELOTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALABBI TUDNIVALOKAT.

FONTOS!
£z a téjékoztatd a termék haszndlatnak megknnyitésére késziilt. Nem a sebészeti technikdk kézikonyve.

Fzt az eszkiizt kizérdlag eqy betegnél lehet hasznalni. Ennek megfelelen tervezték, tesztelték és gyrtottak. Ujbdli haszndlata vagy feltjitasa elégtelen
mikadéshez, ezaltal a beteg sérilléséhez vezethet. Az eszkoz felujitdsa és/vagy Gjrasterilizalasa magdban hordja a contaminatio és infectio veszélyét.
Tilos az eszkdzt Gjrahasznalni, el jftani vagy GjrasterilizaIni.

LEIRAS

Az APPOSE™ ULC egyszer hasznélatos bértiz6 gép a készilék minden aktivaldsakor egy kapcsot helyez el. A kapcsok el6szor dthatolnak a bérén, majd
felveszik végleges alakjukat, és dsszetartjdk a szovetet.

JAVALLAT
Az APPOSE™ ULC egyszer hasznélatos bértliz6 gép a bér zdrdsdra hasznalhatd szdmos sebészeti eljdrds sordn.

ELLENJAVALLATOK

1. A kapcsok kdzvetlenil alkalmazhatok csont vagy bél felett, de legaldbb 6,5 mm-es tavolsdgnak kell lennie a szovet felszine és az alatta lévG csont,
€rvagy bél kozott. Szabvényos bérkapcsok haszndlata esetén a sziikséges tavolsdg valamivel kisebb lehet, de nem lehet kevesebb 4,5 mm-nél. Haez a
tdvolsdg nem érhetd el a bor megemelésével az alkalmazas eléitt, akkor a bért(izs gép hasznalata ellenjavallt.

FIGYELMEZTETESEK ES BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

1. Az APPOSE™ ULC egyszer hasznélatos bértdzd gép érkezéskor STERIL, és csak EGYETLEN mitéti eljdrds sordn alkalmazott haszndlatra szolgdl.
HASZNALAT UTAN ELDOBANDO! TILOS UJRASTERILIZALNI!

@ SEMATIKUS ABRA

A) FOGANTYU

B) KIOLDOBILLENTY(

@ HASINALATI UTASITAS

1. Abér zdrdsdhoz kiforditva kdzelitse a bér széleit fogazott csipesszel vagy bérhizd eszkozzel. A bir a bemetszés két végének meghizdsaval is
kozelithetd. Ugyeljen arra, hogy a szélek ki legyenek forditva.

2. Akésziilék hegyét helyezze finoman az dsszehtzott szovetre gy, hogy a bedllitényil a bemetszés kozepén legyen.

3. Nyomja a billentyiit iitkdzésig, majd engedje fel. Ha nem teljesen nyomja le a billenty(it, a kapcsok kialakitdsa és a seb zdrdsa esetleg nem lesz
megfelel. Ismételje ezt az eljdrdst, igyelve arra, hogy a kapcsok kdzti tavolsdg egyenletes legyen, amig a bemetszés teljesen be nem zérul. A hibdsan
formdzott kapcsot el kell tavolitani, és 4j kapocsra kell cserélni.

@& KAPOCSIELLEMZOK

() KAPOCS MERETE

D) MEGKOZELITO ZARAS

£) KAPOCS ATMEROJE

F) NORMAL

G) SZELES

SZOBAHOMERSEKLETEN TAROLANDO!
KERULJE A MAGAS HOMERSEKLETEN TORTENG HUZAMOSABB TAROLAST!

NE TEGYE KI 54 °C-NAL MAGASABB HOMERSEKLETNEK!
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